
ELK Biotechnology Tel:

Tel:+86-027-59760950


ELK Biotechnology Tel:+86-027-59760950 Website: www.elkbiotech.cn

Address: No. 388, Gaoxin 2nd Road, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, China

［注］:为方便操作，您可将测试前的准备工作做好，编好试管，加入样本 0.1ml 及试剂一 ImL
然后将所有的管子均放入 37℃水浴箱中预温 3-5 分钟。测试时，管中加入试剂二 0.1ml，同
时准确记时，并立即混匀，放入 37C 水浴中，当反应到 1 分钟时立即加入显色剂终止反应，
混匀。依次再测第二、第三…对照管和测定管。每次均要将对照管及测定管同时测定。

（二）、全血的检测：
1、1：99 溶血的制备：取 50μl 全血加双蒸水至 5ml 充分混匀后放置 10min，待测。
2、操作表：

空白对照管 测定管 自身对照管
双蒸水（ml） 0. 05 2. 1

1 : 99 溶血液(ml) 0. 05 0.05
试剂一（37℃ 预温）（ml） 1.0 1.0
试剂二（37°C 预温）（ml） 0. 1 0. 1

混匀，37°C 准确反应 1 分钟（60 秒）
试剂三（ml） 1.0 1.0

混匀，波长 405nm,光径 0.5cm,双蒸水调零，测定各管吸光度值。

3、血红蛋白中 CAT 活力的计算：
（1）定义：每毫克血红蛋白每秒钟分解 1μmol 的 H2O2的量为一个活力单位。

全血中���活力

（�/����）
=（ 空白对照��值 +自身对照��值 −测定��值）×271* × �

��×取样量
÷

血红蛋白含量

（����/��）

注：* 271 为斜率的倒数

（三）组织样本的检测：
1、 组织匀浆液的制备：准确称取组织重量，按重量（g）:体积（ml） =1:9 的比例加入 9
倍体积的生理盐水，冰水浴条件卜，制备成 10%的组织匀浆，2500 转/分离心 10 分钟, 取上
清，再用生理盐水稀释成最佳取样浓度，待测（最佳取样浓度摸索见附录）。
2、 操作表：

对照管 测定管
组织匀浆（ml） 0. 05

试剂一 （37°C 预温）（ml） 1.0 1.0
试剂二 （37°C 预温）（ml） 0. 1 0. 1

混匀，37°C 准确反应 1 分钟（60 秒）
试剂三（ml） 1.0 1.0
试剂四（ml） 0. 1 0. 1

组织匀浆（ml） 0. 05
混匀，波长 405nm，光径 0.5cm，双蒸水调零，测定各管吸光度值。

注：一般样本没有高脂等导致显著差异情况，对照管的样本更换成双蒸水，做 1〜2 管对照
即可。如需做样本自身对照，则试剂盒所测定样本数量减至 48 样。
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附录 I ：最佳取样浓度摸索
一、样本来源：正常小鼠肝组织
二、前处理：
10%匀浆液的制备：准确称取组织重量，按重量（g）:体积（ml） =1:9 的比例，加入 9 倍
体积的生理盐水，冰水浴条件下机械匀浆，制成 10%的组织匀浆，2500 转/分，离心 10 分
钟，取上清液待测；
10%的匀浆液再用生理盐水稀释成不同的浓度：5%、2%、1%、0.5%、0.25%、0. 125%
三、操作表：

对照管 测定管
组织匀浆（ml） 0. 05

试剂一（37℃预温）（ml） 1.0 1.0
试剂二（37°C 预温）（ml） 0. 1 0. 1

混匀，37°C 准确反应 1 分钟（60 秒）
试剂三（ml） 1.0 1.0
试剂四（ml） 0. 1 0. 1

组织匀浆（ml） 0. 05

混匀，波长 405nm，光径 0. 5cm，双蒸水调零，测定各管吸光度值。
注：一般样本没有高脂等导致显著差异情况，对照管的样本更换成双蒸水，做 1〜2 管对照
即可。如需做样本自身对照，则试剂盒所测定样本数量减至 48 样。
四、检测结果：

对照 0D 值 0.671

匀浆液浓度 0. 125% 0. 25% 0. 5% 1% 2% 5%
测定 0D 0.613 0. 558 0. 445 0. 258 0. 059 0. 02
绝对 0D 0. 058 0. 113 0. 226 0.413 0.612 0. 651

五、小鼠组织最佳取样浓度的摸索曲线：
参考取样浓度：小鼠肝脏匀浆为 0.25%〜1%。在其范围内酶曲线通过回归曲线的处理，相对
成正比关系。若取样浓度过大或过少，则在实验结束后，在进行统计学处理时会出现无显著
差异。
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小鼠肝匀浆浓度曲线

本曲线采用 OriginPro 2021 软件绘制

模型 Exponential

方程 y = y0 + A*exp(R0*x)

绘图 绝对 OD

y0 0.67053 ± 0.02492

A -0.71652 ± 0.0318

R0 -1.04472 ± 0.12956

Reduced Chi-Sqr 6.21181E-4

R 平方(COD) 0.99417

调整后 R 平方 0.99029
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